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BACTIME – INSTRUMENTO PARA 
HEMOCULTURA 
 

                                                       

Finalidade:  
O BacTime é um instrumento utilizado para a cultura automatizada e detecção de 
microrganismos no sangue humano ou outros fluidos estéreis. 
 
Registro ANVISA: 
10097010165 
 
Apresentação: 
530146 - BACTIME BC 32 
530147 - BACTIME BC 64 

530148 - BACTIME BC 128 

530149 - BACTIME BC 256 
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1. INTRODUÇÃO 
O sangue humano circulante é estéril, mas no transcorrer de 
algumas doenças infecciosas, eventualmente, o sangue pode ser 
invadido por microrganismos. Uma invasão passageira da corrente 
sanguínea é denominada bacteremia, ao passo que, a situação em 
que o microrganismo além de invadir se multiplica na corrente 
circulatória denomina-se septicemia. As causas de bacteremia ou 
septicemia são variáveis. O instrumento Bactime fornece condições 
nutricionais e ambientais adequadas para detecção de 
microrganismos comumente encontrados em infecções do sangue e 
de líquidos estéreis. Os frascos são inoculados e inseridos no 
instrumento que os monitora continuamente.  
Fica convencionado, conforme literatura, que uma amostra 
corresponde a 20 mL de sangue ou líquido estéril, ou dois frascos 
para cultura (1 aeróbio e 1 anaeróbio). 
 
 
2. IMPORTÂNCIA CLÍNICA 
A realização da hemocultura automatizada é importante 
principalmente em casos graves onde há persistência de febre, 
sinais hematológicos e/ou clínicos de infecção, porém, com 
resultados de exames microbiológicos tradicionais inconclusivos. 
Sabe-se que a partir do sangue, um microrganismo pode se difundir 
para qualquer sítio do hospedeiro, produzindo o que se chama de 
focos infecciosos, cuja ocorrência contribui para agravar o quadro 
clínico, sendo frequentemente a causa de óbitos. Igualmente, outros 
fluídos biológicos estéreis (líquor, líquido pleural, líquido de ascite, 
entre outros) podem ser representativos para o diagnóstico e 
monitoramento de infecções graves. 
 
 
3. AMOSTRA 
- Preparo do paciente 
Apesar de ser um exame relativamente de urgência, é importante 
coletar as amostras antes do início de qualquer terapia 
antimicrobiana, ou a critério médico.  
O uso de antitérmicos não interferem no resultado da análise. 
A correta assepsia do sítio de punção é determinante para o 
resultado. 
 
- Tipo de amostra 
As amostras requeridas são sangue periférico ou líquidos estéreis, 
transferido imediatamente para o frasco de BacTime após sua 
coleta. 
Na suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada a 
cateter central, podem ser coletados três pares de frascos de 
amostras periféricas e ser executada cultura da ponta de cateter. 
Quando se optar pela permanência do cateter pode ser colhida uma 
amostra, ou quantidade à critério médico, de hemocultura do cateter 
e duas amostras periféricas. 
Deve-se ter total atenção as amostras coletadas de dispositivos 
médicos de infusão, devido ao alto índice de contaminação destes, 
a orientação é de coletar amostras de dispositivos de infusão 
apensa se houver suspeita de que o foco da infecção parta deste. 
Coletas de amostras durante o pico febril não trazem benefícios à 
recuperação de microrganismos e devem ser evitadas, salvo por 
orientação médica. 
Para pacientes em antibioticoterapia, recomenda-se a execução do 
processo de coleta no minuto anterior a aplicação da próxima dose. 

A coleta de sangue arterial não está associada com aumento da 
sensibilidade ou especificidade e não é recomendada devido a 
presença de grande volume de oxigênio e outros gases, e pelo 
maior número de reações metabólicas, se comparado ao sangue 
periférico, salvo sob orientação médica. 
 
- Precauções e cuidados especiais 
Todas as amostras devem ser manipuladas com extrema cautela, 
pois podem veicular diversas doenças infectocontagiosas.  
Todos os frascos contendo amostra, independente do resultado, 
devem ser desprezados de acordo com a norma vigente para 
descarte de resíduos biológicos, sendo sempre consideradas como 
possíveis infectantes. 
Seu descarte deve ser feito, preferencialmente, após sua 
autoclavação, devendo-se evitar sua eliminação diretamente no 
meio ambiente.  
O produto é de uso único e exclusivo para diagnóstico in vitro, não 
devendo reutilizar os frascos, independente da finalidade. 
Seguir atentamente as orientações contidas em “Recomendações 
da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial 
para coleta de sangue venoso” para obtenção de amostras clínicas 
adequadas e livres de contaminantes. 
Aproxime sua relação com o Serviço de Vigilância Sanitária local, 
informe-se sobre as exigências desta aos processos da qualidade, 
utilização e descarte. 
 
- Quantidade de frascos a serem coletados 
Preferencialmente, a quantidade de frascos coletados deve ser 
decidida junto ao corpo clínico solicitante ou junto ao Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). 
Conforme referenciado em literatura a coleta de 2 a 3 pares de 
frascos garantem até 95% de chance de recuperação de 
microrganismos, desde que cada par contenha um frasco aeróbico e 
um frasco anaeróbio. Coletas de 4 pares de frascos, ou mais, 
garantem até 99% de recuperação de microrganismos. 
 
- Amostras pediátricas 
De acordo com as recomendações da CLSI (Clinical and Laboratory 
Standards Institute) o volume de sangue ideal a extrair de uma 
criança é de 1% da volemia. Entretanto, estudos de Kellogg e col. 
baseando-se na premissa de que até 4 a 4,5% da volemia 
caracteriza um índice seguro e da relação entre volemia e peso do 
paciente, as recomendações para coletas de crianças estão 
resumidas nas tabelas abaixo. Porém, de forma prática, ainda não é 
possível estabelecer volumes ótimos para crianças muito pequenas 
ou prematuras. 
Devem ser considerados os volumes de sangue coletados para 
outras análises e a orientação médica ao procedimento. 
 

 
Adaptado de Baron E.J, M.P, et al., 2000.  
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* = Sob orientação médica e em substituição ao frasco aeróbico 

pediátrico. 
Adaptado de Baron E.J, M.P, et al., 2000.  

 
Em lactentes com extrema dificuldade de coleta pode-se coletar um 
volume não inferior a 0,5mL. 
 
4. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO 
 
a- Princípio da técnica 
A metabolização dos substratos do meio de cultura pelos 
microrganismos presentes na amostra resulta na produção de 
dióxido de carbono (CO2) e alterações de pH, que dissolvido no 
meio, reage com o sensor localizado no fundo dos frascos, 
mudando sua coloração de cinza para amarelo. O instrumento 
BactTime monitora e registra a mudança de cor através da leitura 
por reflectância, a cada 10 minutos.  
O crescimento microbiano também é monitorado através do 
aumento da turbidez, presença de sedimento e ar dentro dos 
frascos. 
 
b- Reagentes (FORNECIDOS SEPARADAMENTE) 
 
Frascos Aeróbicos 
- BacTime CFA-01 (adulto): Frascos plástico cilíndrico, com tampa 
de borracha, lacre de alumínio de cor verde, sensor interno para 
detecção de CO2 e variações de pH e polímero adsorvente, 
contendo meio líquido composto por peptona, extrato de levedura, 
BHI, vitamina B6, SPS, resinas iônicas, fator X, CO2 e O2, para 
inocular 8 a 10mL de amostra, para recuperação de microrganismos 
aeróbios estritos e facultativos. 
 
- BacTime CFP-03 (pediátrico): Frascos plástico cilíndrico, com 
tampa de borracha, lacre de alumínio de cor amarela, sensor interno 
para detecção de CO2 e alterações de pH e polímero adsorvente, 
contendo meio líquido composto por peptona, extrato de levedura, 
BHI, vitamina B6, SPS, resinas iônicas, fator X, CO2 e O2, para 
inocular 1 a 3mL de amostra, para recuperação de microrganismos 
aeróbios estritos e facultativos, assim como a maioria dos 
microrganismos anaeróbios.  
 
- BacTime CFL-04: Frascos plástico cilíndrico, com tampa de 
borracha, lacre de alumínio de cor laranja, sensor interno para 
detecção de CO2 e alterações de pH e polímero adsorvente, 
contendo meio líquido composto por peptona, extrato de levedura, 
BHI, vitamina B6, SPS, resinas iônicas, fator X, NaCl, CO2 e O2, 
para inocular 8 a 10mL de amostra. A composição deste meio de 
cultura favorece a recuperação de microrganismos fastidiosos e 
fungos, além de aeróbios estritos e facultativos. 
 
Frasco Anaeróbico 
- BacTime CFN-02: Frascos plástico cilíndrico, com tampa de 
borracha, lacre de alumínio de cor roxa, sensor interno para 
detecção de CO2 e alterações de pH e polímero adsorvente, 
contendo meio líquido composto por peptona, extrato de levedura, 
BHI, vitamina B6, SPS, resinas iônicas, fator X, HSCH2COONa, CO2 
e N2, para inocular 8 a 10mL de amostra. A composição deste meio 
de cultura preconiza a melhor recuperação de microrganismos 
anaeróbios, porém, apresenta excelentes resultados na 
recuperação antecipada de microrganismos aeróbicos estritos e 
facultativos.  
 
c- Armazenamento e estabilidade 
O Bactime deve ser armazenado, manipulado e transportado a 
temperatura ambiente de 4-40ºC com Umidade relativa: ≤80% e 
Pressão atmosférica: 76KPa - 106KPa, em local fresco e ao abrigo 
da luz direta. 
 
 
 

d- Precauções e cuidados especiais 
Para garantir um melhor desempenho, o instrumento deve ser 
operado nas seguintes condições de ambiente: 
 
 1. Evitar pó, ambiente com boa ventilação, com ausência de gases 
ou vapores corrosivos, inflamáveis ou explosivos na sala. 
 2. Evitar luz solar direta ou radiação térmica sobre o instrumento.  
3. Nivelar o desktop (inclinação inferior a 1/200).  
4. A bancada de trabalho deve suportar o peso de 50Kg (incluindo 
acessórios).  
5. Temperatura ambiente deve permanecer entre 10 e 30⁰C. 
 6. Umidade relativa do ar no ambiente deve permanecer ≤70%, 
sem condensação.  
7. Manter espaços livres ao redor do instrumento (mínimo de 30 cm 
à esquerda, 50 cm à direita, 20 cm na traseira e 10 cm na parte 
superior). É recomendada a colocação do instrumento sobre uma 
base com altura entre 77 e 92 cm. 
 8. O instrumento só pode ser usado em altitudes entre 0 e 3000m. 
 9. Não encostar partes do instrumento em redes elétricas (fios ou 
tomadas) para evitar influência da corrente elétrica no desempenho 
do instrumento e minimizar riscos de choque elétrico.  
10. A tensão da rede é de 110 ou 220V, distribuição de energia de 
250VA.  
11. Afastar equipamentos de transmissão de alta frequência do 
instrumento.  
12. Atenção para ondas eletromagnéticas. Evitar a utilização de 
telefones celulares, rádios comunicadores, walkie-talkie e outros 
equipamentos elétricos que transmitam ondas eletromagnéticas no 
ambiente onde o instrumento estiver em funcionamento.  
13. Disponibilizar aterramento (abaixo de 10 ohms de impedância). 
14.O instrumento BacTime pode ser utilizado para o cultivo de 
outros fluídos corporais e líquidos estéreis (como por exemplo 
nutrição parenteral), porém pode ser necessária a suplementação 
com sangue de cavalo ou de carneiro, para o crescimento de 
microrganismos fastidiosos.  
15. Se, por motivo de força maior, houver demora para posicionar 
os frascos com amostras no instrumento, avaliar as condições do 
frasco, como presença de turbidez excessiva ou alteração de cor no 
indicador de positividade. Qualquer alteração de cor no indicador 
deve ser considerada como possível positividade, devendo ser 
direcionada para o processo analítico e não incubando no 
instrumento. A inserção de frascos com amostras, onde há 
alteração de cor no indicador, pode ocasionar erros ou retardos na 
interpretação do instrumento devido à alteração do ponto zero da 
curva de Log. 
16.Os frascos de cultura BacTime contêm policarbonato. Nem todos 
os desinfetantes são apropriados para a utilização em materiais com 
policarbonato e podem causar danos externos aos frascos. Verifique 
a compatibilidade do desinfetante com o policarbonato antes de 
utilizar em possíveis processos de limpeza do frasco de cultivo 
BacTime. 
17. Utilize sempre equipamento de proteção individual. 
18. Algumas amostras, quando positivas, podem formar grande 
quantidade de gás, por características específicas do 
microrganismo, necessitando grande cuidado na manipulação 
destes frascos, quando da retirada da amostra para a realização de 
subculturas. 
19. Este produto só deve ser utilizado por profissionais capacitados 
e habilitados. 
20. Para casos em que ocorra derramamento de amostra ou 
conteúdo do frasco, cobrir o material com solução de hipoclorito de 
sódio de 5%, deixar a solução reagir com o material por cerca de 1 
minuto, e efetuar a higienização da área. Descartar o material 
utilizado na higienização conforme protocolo da instituição. 
 
REGRAS DE SEGURANÇA 
A seguir estão os avisos sobre o instrumento Automatizado para 
Cultura de Fluídos Biológicos BacTime. A falta de atenção aos itens 
abaixo pode levar a ferimentos leves, moderados, graves ou à morte 
do operador, assim como a danos materiais. A gravidade é 
irrelevante para a sequência seguinte:  
1. Quando manipular espécimes biológicos usar luvas de látex ou 
vinílica e não tocar diretamente nas amostras, mesmo utilizando 
luvas. Se observar respingos, manchas ou sujidades em seu corpo, 
roupa ou material de trabalho, lave-o com uma grande quantidade 
de água e utilize sempre álcool gel 70%, consulte um médico se o 
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contato da amostra for com áreas mucosas ou com lesões de seu 
corpo. Utilizar sempre materiais esterilizados nas atividades.  
2. Não usar produtos inflamáveis no entorno do instrumento, 
evitando risco de fogo ou explosões. 
3. No processo de funcionamento do instrumento, não tocar em 
nenhuma parte ou peça interior para evitar ferimentos. Procurar 
sempre desligar o instrumento e desconectá-lo da rede elétrica para 
troca de partes internas.  
4. A operação de manutenção do instrumento deve ser realizada de 
acordo com os procedimentos estipulados. Não tocar em nenhuma 
outra parte que não as designadas neste documento. Não é 
permitido abrir qualquer parte da carenagem do instrumento, por 
risco de descargas elétricas, quebra de componentes importantes 
ou alteração no nivelamento do instrumento. A ventoinha pode levar 
a lesões. 
5. Quando o painel traseiro estiver aberto o interruptor principal 
deve ser desligado (na condição OFF) e, preferencialmente, 
desconectado da rede elétrica. Devido aos riscos desta operação, a 
execução é permitida apenas aos técnicos da Laborclin. 
6. É proibido abrir os painéis da carenagem traseira, laterais e 
dianteira do instrumento. Circuitos podem ser danificados se forem 
tocados. Devido aos riscos desta operação, a execução é permitida 
apenas aos técnicos da Laborclin. 
7. Evitar contato visual direto a lâmpadas ou fontes de luz, pois a 
visão pode ser prejudicada. Utilizar óculos de proteção quando 
necessário contato visual direto para lâmpadas ou fonte de luz. 
8. Quando material biológico ou substâncias químicas tiver contato 
com a pele, lavar cuidadosamente com água e consultar um 
médico. 
9. A destinação de resíduos biológicos deve observar os 
regulamentos do Serviço de Vigilância Sanitária local. Todo material 
biológico, independente do resultado das análises, deve ser 
considerado potencialmente infeccioso. Sugere-se que todos os 
recipientes que tiveram qualquer contato com material biológico 
sejam autoclavados antes de serem encaminhados ao serviço de 
tratamento e destinação. 
10. Recomendamos a contratação de empresa especializada ou 
acordo com o serviço público para o correto destino de materiais 
potencialmente contaminantes. 
11. O instrumento utiliza fluídos corporais (sangue e líquidos 
estéreis) como amostras para realizar testes microbianos e não 
pode ser usado para qualquer outra finalidade. 
12. As condições de operação e instalação devem ser respeitadas. 
A incorreta utilização pode afetar a confiabilidade e desempenho 
das análises e o instrumento pode ser danificado. 
13. Não utilizar solventes orgânicos nos recipientes de incubação ou 
frascos de amostras, independente da motivação, qualquer contato 
com solventes orgânicos pode interferir nos resultados. 
14. Garantir a ausência de fibrina, pó ou outras substâncias 
insolúveis dentro dos frascos de amostras (a fibrina na suspensão 
do soro pode bloquear a distribuição bacteriana no meio, por 
retenção, o que é uma das razões para resultados indeterminados, 
por exemplo). 
15. Evitar contato visual com a tela do computador por mais de 6 
horas diárias. Fazer uma pausa de 10 minutos depois de trabalhar 
continuamente por 1 hora. 
 
 
5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (não 
fornecidos)  
- Frascos com meio de cultura -  BacTime; 
-Seringas descartáveis estéreis ou sistema de coleta a vácuo 
adequado e demais materiais de coleta; 
- Agulhas hipodérmicas descartáveis estéreis; 
- Algodão ou gaze estéreis; 
- Álcool 70%, solução de Iodo 2% ou Clorexidina alcoólica 2%. 
 
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO INSTRUMENTO 
 
- Tensão de alimentação: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz 
- Capacidade de autenticação: capaz de detectar 32 ~ 256 frascos 
de cultura de sangue simultaneamente, e obter resultado positivo 
dentro de 72 horas. 
- Frequência de varredura: varredura automática uma vez a cada 10 
minutos. 
- Desvio de temperatura: menos de ± 1,5ºC. 

- Potência nominal: 250W ~ 1200W 
 

• BC32: 
Capacidade de avaliação: capaz de detectar 32 frascos de cultura 
de sangue simultaneamente. 
Dimensões: 440mm × 580mm × 440mm 
Peso: 30 Kg 
 

• BC64: 
O BC64 é composto por um controlador principal e uma unidade de 
64 furos. 
Volume: 350mm × 650mm × 780mm 
Peso: 51 kg 
 

• BC128: 
O BC128 é composto por um controlador principal e duas unidades 
de 64 células. 
Dimensões: 660mm × 650mm × 975mm 
Peso: 128 Kg 
 

• BC256: 
O BC256 é composto por um controlador principal e quatro 
unidades de 64 células. 
Dimensões: 850mm x 850mm x 2250mm 
Peso: 223 Kg 
 
 
7. PROCEDIMENTO TÉCNICO PARA AMOSTRAS DE SANGUE 

•   Antes de se iniciar o procedimento, lavar cuidadosamente as 
mãos com água e sabão, enxaguar bem e secar com toalhas 
de papel descartáveis. 

•   Avaliar as condições do frasco antes de iniciar o procedimento 
de coleta. Frascos que apresentem turbidez no meio de 
cultura, rachaduras, sujidades, lacre previamente rompido ou 
coloração alterada do indicador do fundo não devem ser 
utilizados, pois podem representar riscos de contaminação do 
frasco. 

•   Rotular os frascos com as informações do paciente. A fração 
menor do código de barras pode ser destacada para ser 
utilizada na identificação do frasco junto aos documentos do 
paciente, conforme necessidade do processo adotado.  

•   Remover a tampa plástica, desinfectar a tampa de borracha 
com algodão embebido em alcool 70% ou Clorexidina alcoólica 
2%, deixe secar ao ar. 

•   Selecionar o local da punção e colocar as luvas. Aplicar um 
torniquete se necessário, até localizar uma veia adequada para 
punção, não devendo exceder um minuto.  

•   Limpar a área de punção com algodão estéril embebido em 
álcool 70%, solução de Iodo 2% ou Clorexidina alcoólica 2%, 
não tocar novamente na área de punção.  

•   Efetuar a punção com materiais estéreis e descartáveis, 
coletando o volume necessário (1 a 3mL para o frasco 
pediátrico e 8 a 10mL para os frascos adultos).  

•   Após a coleta da quantidade desejada de sangue, remova o 
sistema de coleta do local cuidando para não haver 
contaminação da agulha. Caso não se consiga a punção na 
primeira tentativa, trocar a agulha e repetir a assepsia para 
uma nova tentativa.  

•  Transferir as alíquotas de sangue para os frascos selecionados. 

•   Homogeneizar os frascos por inversão. Sugere-se de 8 a 10 
inversões para total homogeneização do material coletado e 
anticoagulante. 

•   Dar sempre preferência aos frascos anaeróbicos e L-Form, 
deixando o frasco aeróbico por último. 

•   Incubar no instrumento BacTime por até 5 dias a 35 ±2ºC. As 
amostras devem ser incubadas no instrumento BacTime o mais 
rápido possível. Os frascos com amostras não devem ser 
refrigerados em caso de necessidade de transporte. 

•   Nos casos de positividade do frasco, deve-se proceder às 
rotinas de identificação e antibiograma adotadas pelo 
laboratório. Durante todo o procedimento de hemocultura, o 
médico deve ser informado do andamento dos trabalhos 
microbiológicos. 
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• Usar sempre equipamentos de proteção individual, não 
reencapar agulhas e considerar toda amostra como potencial 
infectante. 

• É ideal a utilização de sistemas de coleta fechada (sistemas a 
vácuo), para casos em que a coleta for realizada utilizando 
seringa, remova qualquer área livre entre o êmbolo e a 
amostra. Esta área livre pode conter oxigênio, potencial 
causador de ineficiência na análise. 

• Para coletas feitas com dispositivos que possuam cânulas 
(scalp ou cateter periférico, por exemplo), deve-se ter total 
atenção para evitar a entrada de oxigênio no frasco. Mantenha 
sempre o frasco em uma posição abaixo do ponto de punção e 
na vertical para evitar o refluxo da amostra. 

• Para outros líquidos estéreis os processos e orientações são 
idênticos. 

• Para líquidos nobres, que apresentem dificuldade ou 
impossibilidade de obtenção de volumes adequados aos 
frascos adultos, líquor, por exemplo, recomenda-se a utilização 
de frascos pediátricos. 

•  
Observação: 
- É indicado que os frascos inoculados sejam incubados o mais 
rápido possível no instrumento BacTime. Caso não seja possível, 
devem ser enviados ao laboratório em temperatura ambiente em até 
6 horas. Os resultados das hemoculturas podem ser diretamente 
afetados pelo tempo em que as amostras ficam nos frascos sem a 
correta temperatura e homogeneização. Recomenda-se que as 
amostras sejam destinadas ao laboratório mais rapidamente 
possível e que o laboratório efetue seu posicionamento no 
instrumento imediatamente ao recebimento. 
 
8. OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO 
 
8.1 Instalação  
 
Esta máquina é composta pelas seguintes partes:  
1. Host: inclui monitor (ecrã) tátil (Touch Screen) LCD;  
2. Scanner de código de barras;  
3. Cabo de alimentação elétrica (Power Line);  
4. Fonte de alimentação elétrica para o monitor.  
 
O instrumento deve ser colocado sobre a superfície sólida, de 
acordo com a identificação e seguinte interface:  
1. Conectar o cabo de alimentação na opção Power Line. Conectar 
a outra extremidade do cabo de alimentação à rede elétrica 
(110/220V);  
2. Na posição Barcode conectar o cabo USB do scanner de código 
de barras;  
3. Na opção Touch screen conectar o cabo USB (3.0) do monitor;  
4. Conectar a fonte de alimentação no monitor e depois na rede 
elétrica.  
 
O instrumento ainda possui duas entradas USB (onde podem ser 
conectados teclado, mouse, HD externo ou Pen drive), uma entrada 
HDMI e uma entrada VGA (para vídeo externo), duas conexões 
para áudio e uma porta para conexão com rede de internet (tipo 
RJ45). 
 

 
 
 
8.2 Entrada de Novas Amostras 
 
1.Pressionar Solicitação; 
2.Clicar sobre a primeira posição em branco; 
 

 
 
 
3.Abrir a porta do instrumento; 
 

 
 
4. Ler a etiqueta de código de barras do frasco a ser incubado. 
Neste momento o instrumento emitirá um sinal sonoro e uma luz 
verde piscará sobre a posição que o frasco deve ser inserido; 
 



BACTIME – INSTRUMENTO PARA HEMOCULTURA 

 

LB 172279 
Rev. 03 – 09/2024  

 

 

 
www.laborclin.com.br                                                                 5 

 

 
 
5. Colocar o frasco na posição indicada. Um novo alarme sonoro 
será emitido pelo instrumento. O indicador da posição de incubação 
altera-se para OFF e a posição correspondente no software se torna 
ocupada (representada pela cor do frasco inserido);  
6. Repetir os passos 4 e 5 até que todos os frascos para cultura 
sejam posicionados e inseridos na incubadora;  
7. Fechar a porta. 
 

 
 
8.3 Retirada de Amostras Positivas  
 
Após o frasco ser detectado como positivo, a posição do frasco no 
software e a luz indicadora externa do incubador alertarão a 
positividade, acompanhado por um alarme sonoro.  
 

1. Clicar sobre a posição do frasco positivo;  
2. Abrir a porta; 
 

 
 
 
3. Os indicadores de posição do frasco onde os frascos positivos 
estão localizados ficam vermelhos; 
 

 
 
4. Retire os frascos positivos, um a um; 
5. Efetue a leitura do código de barras do frasco; 
6. Feche a porta; 
 
8.4 Retirada de Amostras Negativas 
 
O ciclo padrão do instrumento é de 5 dias corridos de incubação 
para culturas bacterianas comuns, conforme literatura. Se o 
crescimento bacteriano não for detectado em 5 dias, os frascos 
serão tratados como negativos pelo instrumento.  
 

1. Clicar na posição do frasco negativo;  
2. Abrir a porta; 
 

 
 
3. Os indicadores da posição do frasco onde frascos negativos 
estão localizados tornam-se verdes; 
4. Retirar os frascos negativos um a um; 
5. Efetuar a leitura do código de barras do frasco removido; 
6. Fechar a porta; 
 

 
 
8.5 Entrada de Dados das Amostras 
Após posicionar o frasco de cultura (item 8.2): 
 
1. Clicar em Dados da amostra e Em curso; 
2. Selecionar o campo onde deseja incluir dados; 
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3. Clicar em , em seguida, digite a senha (o padrão é 1); 
 

 
 

 

4. Para inserir ou modificar dados clicar em , pode-se efetuar 
leitura de código de barras ou livre digitação.  

5. Para excluir dados, clique sobre  (ao clicar sobre este ícone 
a amostra será excluída e a posição ficará disponível, será 
necessária uma nova entrada da amostra).  
6. Para imprimir as informações do frasco selecionado clique em 

 
 
7. Para alguns casos especiais (amostra para fungos ou incubação 
estendida) o ciclo pode ser redefinido, para alterar o tempo de 
incubação da cultura, o frasco pode ser reposicionado ou ser 
definido um tempo de incubação diferente. 
 
8.6 Verificação de dados históricos e relatórios 

 
1. Clicar em Dados da amostra > Histórico, 

2. Selecionar a Lupa, . Definir os dados de pesquisa e clicar em 
ok. 

 
 

3. Definir os dados de pesquisa na janela Condições de Pesquisa. 
4. Clique em OK para gerar o relatório com os dados da amostra. 

 

 
 

 

 
 
5. Selecionar os campos que deverão constar no relatório. 
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6.  Recomenda-se desfazer as seleções após a geração dos 

relatórios, pois esta ficará gravada sendo base para os próximos 
relatórios. 
 

7. Os relatórios podem ser gerados a partir da aba Em Curso, as 
definições dos itens para a impressão são feitas na aba Histórico. 
 

8. A sequência dos itens de impressão pode ser alterada. Pressione 
e segure o cursor sobre a aba e a arraste até a posição desejada. 

 

 

 
 
9. Os arquivos gerados podem ser salvos nos formatos PDF, TXT 

e Excel. 

 
10. Os relatórios podem ser gerados por mais de uma condição de 

pesquisa, selecione AND (e) ou OR (ou) e uma segunda 
condicional de pesquisa. Repita os passos até incluir todas as 
condicionais. 
 

 
 

 
 
11. Todos os relatórios de dados históricos podem ter o período 

definido no instrumento antes de ser gerado. O software 
possibilita definir o período e os dados emitidos no relatório. 

 
 

 
 
12. Os resultados são definidos como Positivo, Negativo, Anônimo 
N e Anônimo P. 
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8.7 Identificação de Amostras e Frascos Perdidos 
 

Se um frasco de cultura for colocado no incubador em uma 
posição errada ou o código de barras do frasco não for lido 
antes de ser posicionado no instrumento, o instrumento não 
será capaz de encontrar dados relevantes da amostra e o 
instrumento apresentará um relatório de erro. O erro 
apresentado será Frasco anônimo. O software, os indicadores 
externos do instrumento e um alarme sonoro emitirão alertas de 
erro. 

1. Clicar em frasco anônimo  ou ; 
 

2. Abrir a porta; 
 

 
 
3. A luz indicadora da posição do frasco no incubador onde frascos 
anônimos estão localizados ficam vermelhas. 
 
4. Retirar um frasco anônimo da posição indicada e efetuar a leitura 
do código de barras do frasco. O instrumento indicará a posição 
designada para o frasco. O indicador da posição designada torna-se 
verde. 
 
5. Coloque o frasco de cultura na posição designada. 
 
6. Repita os passos 4 e 5 até que todos os frascos anônimos 
estejam corretamente identificados. 
 
7. Fechar a porta 
 
OBS: Se os frascos perdidos não puderem ser recuperados, o 
frasco deve ser excluído do instrumento e inserido novamente. Se 
um frasco de cultura foi introduzido corretamente na posição 
designada, mas ele ainda é indicado como perdido após a detecção 
pode estar ocorrendo um problema de detecção na posição indicada 
para o frasco. 
 

 
8.8  Manual Negativo/Positivo 
O software possibilita o ajuste manual de amostras, o processo 
pode ser utilizado para a eliminação de erros.  
 

1. Pressione , para desbloqueio de senha na janela pop up 
(default 1). 

 
 
2. Após o desbloqueio, os módulos A e B se tornam azul.  
 
3. Mover o cursor para a posição do frasco que precisa de ajuste 
manual e modificar seu status para positivo ou negativo (no estado 
de desbloqueio, as posições com erro podem ter seu status de 
positividade alterado, mas continuarão apontando erro, e posições 
vazias não podem ser selecionadas).  

4. Após as alterações, pressionar novamente  e, em seguida, a 

posição do frasco no software torna-se verde  ou vermelha .  
 
5. Posições não podem ser modificadas depois do bloqueio. 
 
 
8.9 Verificação da Curva de Crescimento 
As curvas de crescimento de amostras em curso ou de culturas que 
já tenham sido concluídas podem ser consultadas diretamente no 
software:  
 
1. Pode ser consultado por leitura do código de barras, ou por 

entrada manual de dados.  
 

 
 
 
2. Clicar na posição do frasco para ser verificado. 

 

 
 

3. Pressionar  para imprimir a curva. 
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4. Pressionar , para ter disponível a data, horários de leitura 
e resultados. 

 

 
 

8.10 Configurações do instrumento 
 

Clicar em Configuração para definir informações do instrumento. 
 

 
 

Clicar  para adicionar novo registro.  

Clicar  para editar informações.  
 

Clicar  para excluir o registro. 
 

 
9. CONTROLE DE QUALIDADE 
 
- Não utilizar frascos de cultura além do prazo de validade.  
- Não usar nenhum dos frascos de cultura se estiverem danificados 
ou defeituosos.  
- Descartar frascos de cultura conforme os regulamentos locais para 
descarte de resíduos infectantes. 
- O certificado de qualidade é fornecido para cada lote de frascos de 
cultura produzido.  
- Cepas padrão ATCC utilizadas no controle de qualidade são 
descritas nos certificados de análises de acordo com as Diretrizes 
de Controle de Qualidade do CLSI para meios de cultura 
comercializados.  
- As cepas utilizadas no controle de qualidade são detectadas em 
um período médio de 72 horas. 
 
Cepas utilizadas no controle de qualidade para amostras aeróbicas: 

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 25922 ATCC 27853 

Staphylococcus aureus Candida allbicans 

ATCC 25923 ATCC 18804 ou ATCC 10231 

Listeria monocytogenes  Enterococcus faecalis 

ATCC 7644 ATCC 29212 

Enterococcus faecium  

ATCC 700221  

 
Cepas utilizadas no controle de qualidade para amostras com 
bactérias fastidiosas: 
 

Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae 

ATCC 13090 ATCC 49619 

Neisseria gonorrhoeae Haemophilus influenzae 

ATCC 43069 ATCC 49247 

 
- Recomenda-se a fazer o controle de qualidade de frascos positivo 
e negativo para cada lote de frascos de cultura recebido.  

 
- Para o teste positivo, em um frasco de cultura, inocular uma 
suspensão bacteriana na concentração 103 UFC/ml ou uma 
suspensão fúngica na concentração 102 UFC/ml partindo do padrão 
de turvação 0,5 (1,5x108 ) na escala MacFarland.  

 
- Incubar um frasco de cultura inoculado e um frasco de cultura sem 
inoculação, ao mesmo tempo para o teste.  

 
- O resultado positivo deve ser emitido para os frascos positivos em 
um tempo médio de 72 horas, e o frasco de cultura sem inoculação 
da amostra deve permanecer negativo. 

 

ITENS FUNÇÕES 

Departamento 
Nome do setor ou Departamento de coleta da 
amostra, podem ser selecionados na entrada 
da amostra. 

Ciclo da Cultura 
Definir o ciclo de incubação, entre 1 e 30 dias 
(padrão 5 dias). 

Temperatura da 
Cultura 

Temperatura constante, definição da 
temperatura de incubação. 

Destino de 
Armazenamento 

Caminho para Backup de dados. 

Backup (dias) 
Quantidade de dias para conservação de 
dados no instrumento. 

Nome do Hospital  
Nome do Hospital, Clínica ou Laboratório. O 
nome definido aparecerá no topo da tela 
principal. 

Mostrar ponto positivo 
Definir eixo para representar a positividade 
nas curvas de crescimento das amostras. 
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- O resultado mostra que o armazenamento e o transporte dos 
frascos de cultura estão em conformidade para utilização. 

 
- Casos de frascos não conformes não devem ser colocados em 
uso, separar os frascos e contatar o Serviço de Atendimento ao 
Cliente Laborclin ou seu fornecedor. 
 
 
10. ROTINAS DE MANUTENÇÃO 
 
1. Verificar o estado de todos os indicadores e sinais de alarme. 

 
2.  Verificar mensalmente se leituras de termômetro no instrumento e 

o indicador de temperatura na tela são consistentes (desvio 
≤1,5ºC) com a condição de que a porta do instrumento esteja 
fechada por mais de 2 horas. 

 
 
3.  Verificar uma vez a cada três meses se detectores no 

instrumento estão limpos. Limpe-os com swab seco, se 
necessário. 

 
4. Manter a temperatura ambiente entre 10 e 30ºC, e mantenha o 

ambiente do laboratório seco e limpo. Não abrir as janelas se não 
for necessário. Manter as portas fechadas, preferencialmente. 

 
5. Em caso de falta de energia, desligar o aparelho, e reiniciar após 

o retorno da energia.  
 

6. Em caso de alarme de erros que não podem ser eliminados, 
desligue o instrumento e reinicie após 3 minutos. 

 

 
 

11. PERGUNTAS FREQUENTES 
 

1. Prompt “Erro de Código de Barras. Realize nova leitura”. 
 

R: O código de barras não foi lido corretamente. Efetuar a leitura 
do código de barras novamente. 

 
2. Se o frasco de cultura com o relatório positivo for removido 

imediatamente? 
R: O momento da comunicação positiva está dentro do período 
de aceleração do crescimento bacteriano. Após, a cultura 
contínua o crescimento durante um certo período, sugere-se 
remover o frasco quando a curva de aceleração for plana (isto é, 
atinge o pico de crescimento). Tecnicamente, amostras 
removidas imediatamente após a positivação podem ser 
processadas normalmente, porém não devem ser quantificadas.  

 
3. Por que não há resposta a leitura do código de barras?  
 

R: Verifique se o código de barras está sujo, contaminado ou 
com falhas. Se sim, vire o frasco para ler em outra posição. Se 
não houver resposta para a leitura de todos os frascos de 
cultura, verifique se o scanner de código de barras está 
conectado ao computador, sujo ou danificado. 

 

4. Por que a posição do incubador ainda aparece preenchida após o 
frasco positivo ou negativo ser removido?  
 

R: Diferente da entrada frasco, a remoção é atualizada em lote. 
Feche a porta do instrumento ou verifique novamente o código 
de comando em "Dados da Amostra" e então o software irá 
apagar o status de frascos de cultura do lote anterior. 

 
5. O módulo de incubação não parou de homogeneizar depois que a 
porta do instrumento foi aberta.  
 

R: Feche a porta se a informação “Em detecção” for mostrada 
na parte inferior da tela do software. Não abra a porta até que a 
informação “Próxima detecção em: XXX” aparecer. Entre em 
contato com o revendedor ou fabricante se agitação continuar. 

 
6. Prompt “Valor anormal detectado. Entre em contato com a equipe 
de suporte.” 
 

R: A detecção pode ser afetada por vários fatores, tais como 
falta ou instabilidade de energia. Entre em contato com o 
revendedor ou fabricante. 

 
7. Prompt “Tempo do sistema: XXX; Último tempo de detecção: 
XXX; O tempo do sistema é anterior ao último tempo de detecção; 
Certifique-se de que a configuração do tempo do sistema esteja 
correta." 
 

R: Este alerta irá aparecer quando o usuário altera o horário do 
sistema operacional.  
As alterações no horário do sistema operacional podem afetar o 
tempo de incubação. Não altere sem autorização ou 
acompanhamento técnico. 

 
8. Monitoramento de temperatura 
 

R: Temperatura atual é mostrada na parte inferior esquerda da 
tela do software. Entre em contato com o revendedor ou 
fabricante se a temperatura não atingir a temperatura 
programada dentro de um período superior a 3 horas. 

 
9. Verificação do gráfico da curva de crescimento  
 

R: No gráfico, período plano do crescimento bacteriano e a fase 
logarítmica óbvia podem ser observados e avaliados. 

 

 
10. Ao ler o código de barras do frasco a lâmpada não acende após 
o alerta sonoro, e em seguida um alarme tempo é emitido.  
 

R: A amostra foi detectada e removida normalmente. Insira o 
código de barras do frasco e entre em “Dados da Amostra” 
para ver as informações do histórico e do resultado da cultura 
do frasco. 

 
 
12. RESULTADOS 
- Liberar os resultados negativos como “Não foram isolados 
microrganismos na amostra analisada após 5 dias de incubação a 
35ºC em aerobiose e anaerobiose”. Reportando data, hora e sítio de 
coleta. 
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- Liberar os resultados positivos como: “Desenvolvimento de ___ 
(indicar a espécie isolada). Reportando resultado do Gram e 
Antibiograma, data, hora e sítio de coleta.  
 
A definição do modelo de emissão de resultados fica à critério do 
laboratório, sugere-se acordo com o corpo clínico e serviço de 
infecção hospitalar (SCIH) e cumprimento as normativas aplicáveis. 
Em caso de positividade de qualquer amostra o médico assistente 
deve ser informado imediatamente, reforçando que o resultado é 
parcial e necessitará ainda a identificação do microrganismo isolado 
e antibiograma. Conforme novos resultados forem concluídos, estes 
devem ser imediatamente reportados ao médico assistente. 
 
 
13. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 
(Riscos Residuais identificados de acordo com a RDC 830/2023) 
- Quanto maior a quantidade de líquido inoculado no meio, maior 
será a sensibilidade do teste. Estima-se, conforme literatura, que há 
um aumento de 3% na positividade para cada mL de líquido 
acrescentado a cultura. Assim sendo, recomenda-se sempre que for 
possível o uso de quantidade de frascos que totalizem um mínimo 
de 60 mL de amostra, onde se inocula 10 mL de amostra por frasco 
(para adultos); 
- Segundo Murray e colaboradores, 95% das bacteremias podem 
ser detectadas até a terceira coleta efetuada, em duplicata. Coletas 
de baixo volume ou com frascos únicos e/ou isolados podem não ter 
capacidade de recuperar adequadamente os microrganismos. 
- Alguns microrganismos fastidiosos podem não crescer ou crescer 
lentamente no meio de cultura BacTime, ≤ 0,03% dos casos, 
considerando o padrão de 5 dias de incubação à 35ºC, como por 
exemplo Brucella spp. e Mycobacterium spp. Neste caso condições 
para a cultura, meios especializados, métodos alternativos, 
alterações na temperatura de incubação e tempo de incubação 
prolongado devem ser considerados para sua recuperação. 
- É possível se obter resultados discrepantes entre culturas e 
bacterioscopias, as sensibilidades e especificidades podem ser 
diferentes em acordo com o microrganismo encontrado, um método 
não descarta o valor do outro. 
- Podem ocorrer microrganismos que cresçam nos meios BacTime 
mas que não produzam dióxido de carbono ou alterações de pH 
suficientes para serem considerados positivos. Um fator que pode 
levar a esta situação é a presença de antibióticos ativos em uma 
amostra por não aderirem a resina inibidora.  
- Desta forma, recomenda-se que, ao remover frascos com 
resultados negativos, se observe a presença de turvação excessiva, 
alteração nas características iniciais da amostra incubadas e 
pequenas alterações de cor no indicador de positividade, quaisquer 
alterações nestas características devem ser direcionadas a 
semeadura em meios de cultura adequados para exclusão de 
qualquer possibilidade de resultados falso negativos. 
- Algumas cepas de Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis 
e Neisseria gonorrhoeae podem ser sensíveis ao anticoagulante, o 
que pode resultar em falta de crescimento ou baixa produção de 
CO2 por essas cepas, se uma quantidade insuficiente de amostra for 
inoculada nos frascos de cultura. Se houver suspeita de infecção 
por estes microrganismos, recomenda-se a coleta de, pelo menos, 
quatro set’s de frascos, contendo, no mínimo, três frascos 
anaeróbicos e dois frascos L-Form. 
- Normalmente, os microrganismos presentes no sangue se 
apresentam em baixas quantidades e apresentam ciclos 
intermitentes em sua circulação. Devido a estas características se 
recomenda coletas intercaladas, de sítios de punção diferentes e 
punções em horários ou dias diferentes. 
- A bacterioscopia de um frasco negativo pode por vezes conter um 
pequeno número de microrganismos não viáveis que foram 
derivados de componentes do meio de cultura, reagentes de 
coloração, óleo de imersão ou lâminas de vidro, portanto, resultados 
falsos positivos são indicados para estes casos. 
- Em casos que as amostras apresentem um grande volume de 
glóbulos brancos na amostra podem ocorrer resultados falso 
positivos, ocorrência ≤ 0,0006% dos casos, porém a análise do 
Gram e dos isolamentos nos meios selecionados elucidarão os 
casos. 
- Volumes de amostra superiores ao indicado (mais de 10 mL para 
um frasco adulto, por exemplo) causam desproporcionalidade entre 

amostra e meio podendo prejudicar a recuperação de alguns 
microrganismos. 
 
14. SENSIBILIDADE ANALÍTICA 
A sensibilidade analítica do frasco para hemocultura automatizada 
inoculado com cepas bacterianas é de ≧ 10³ UFC/mL, com esta 
concentração 100% dos microrganismos foram recuperados. 
A sensibilidade e especificidade do produto é de 100% se garantida 
a precisão do processo e a concentração mínima de 
microrganismos. 
 
15. GARANTIA DA QUALIDADE 
A Laborclin obedece ao disposto na Lei 8.078/90 - Código de 
Defesa do Consumidor.  
Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é 
necessário que: 
- O usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento 
técnico; 
- Os materiais estejam sendo armazenados nas condições 
indicadas; 
- Não sejam utilizados produtos além de sua validade; 
- Os instrumentos e demais acessórios necessários estejam em 
boas condições de uso, manutenções e limpeza; 
Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido 
a testes específicos, que são repetidos periodicamente até a data 
de vencimento expressa em rótulo. Os certificados de análise de 
cada lote podem ser solicitados junto ao SAC - Serviço de 
Assessoria ao Cliente, bem como em caso de dúvidas ou quaisquer 
problemas de origem técnica, através do telefone 0800-0410027. 
Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do 
produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da 
Laborclin, serão resolvidos sem ônus ao cliente conforme o disposto 
em lei. 
 
 
16. APRESENTAÇÕES: 
 
BC32 – BACTIME: Instrumento Automatizado para Cultura de 
Fluídos Biológicos (uma unidade com 32 cavidades); 
 
BC64 – BACTIME: Instrumento Automatizado para Cultura de 
Fluídos Biológicos (uma unidade com 64 cavidades); 
 
BC128 – BACTIME: Instrumento Automatizado para Cultura de 
Fluídos Biológicos (duas unidades com 64 cavidades); 
 
BC256 – BACTIME: Instrumento Automatizado para Cultura de 
Fluídos Biológicos (quatro unidades com 64 cavidades). 
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ANEXO 1 – LISTA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS 

 
 

 

Código do produto 
 

Número de lote 

 

Número de série 

 

Fabricante 

 

Consultar instruções para utilização 

 

Validade 

 

 
Temperatura de armazenagem (limite 

de temperatura) 
 

Produto para saúde para 
diagnóstico in vitro. 

 

Não utilizar se a embalagem estiver 
danificada 

 

Representante autorizado na 
Comunidade Européia 

 

Quantidade suficiente para <n> 
ensaios 

 

Frágil, manusear com cuidado 

 

Esterilizado utilizando técnicas 
assépticas de processamento 

 

Esterilização utilizando óxido de 
etileno 

 

Esterilização utilizando irradiação 
 

Esterilizado utilizando vapor ou calor 
seco. 

 

Risco biológico 

 

Cuidado. Importante consultar 
instruções de uso. 

 

Controle 
 

Controle Negativo 

 

Controle Positivo 

 

Manter seco 

 

Manter afastado da luz solar e longe 
do calor 

 

Somente para avaliação de 
desempenho 

 

 
Não utilizar 

 
 

Não reesterilizar 

 
Fonte: ABNT NBR ISO 15223-1 – Terceira edição (24.08.2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 


